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GIOmum Line Soft

Double electric breast pump
with nasal aspirator

INSTRUCTION MANUAL



DRIVE NEZ VYROBEK ZAZENETE POUZIVAT, POZORNE SI PRECTETE

NAVOD. NAVOD SI PONECHEJTE PRO BUDOUCIi POTREBU.

uvoD

Pro zdravi Vaseho miminka je nejlepsi kazdodenni krmeni materskym mlékem. Ne vZdy je,
ale mozné, aby matka nakrmila dité pfimo, jako moznost nabizime dvoji odsavacku s nosnim
aspiradtorem GIOmum Line Soft GIO-360.

GIOmum Line Soft - dvojita elektrickd odsavacka s nosnim aspirdtorem imituje sani mimin-
ka, mize pomoci se stimulaci vétsiho objemu mléka, odstrani nepohodli (vzniklé plnymi
prsy). Odsajte mléko k zamraZeni a podavejte miminku materské mléko, kdyZ je matka mimo
domov ¢i v praci. UmozZnuje nosni odsavani, v dobé, kdy je dité nemocné.

FUNKCE

e Dvojitd odsavacka zvysuje efektivitu a redukuje ¢as odsavani.

e Trychtyr pro pouZiti bez drZeni, Ize vlozit do podprsenky.

e Moznost jednoho ¢i dvojitého odsavani. Intuitivni a jednoduché symboly.

e 2 v 1: odsavacka mléka s funkci nosni odsavacky, jednoducha na sestaveni a k cisténi.
o Mékky silikonovy nosni aspirator, pohodiny pro dité.

e Kontrolky LED s dotykovymi tlacitky.

e Silné a plynulé sani se 3 rezimy: Masazni rezim/ Stimulacni rezim/ Odsavaci rezim (9
urovni)

o Nabijeci baterie s kapacitou az 2200mAnh.

e Pojistka proti zpé&tnému toku s jednosmérnym ventilem.

3 REZIMY

e Masazni rezim:

Vsechny Urovné masazniho rezimu pracuji v pravidelném a uméreném rytmu se silnym
sanim, za Géelem stimulace mléka. Masazni rezim ma 9 drovni. Urovni zménite stisknutim
tlacitka.

e Odsavaci rezim:

Vsechny Urovné odsavaciho reZimu pracuji v pravidelném a uméreném rytmu se silnym
sanim, za Ucelem odsati mléka. Odsavaci rezim ma 9 Urovni. Urovni zménite stisknutim
tlacitka.
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e Stimulacni rezim:
Stimulacéni reZim ma také 9 Urovni. Kazda uroven stfidd 3 masaze a 1 odsavani. Pomaha tim
k stimulaci mléka.

12
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No. [NAZEV KS MATERIAL TEPLOTNI REZISTENCE
1 |Prsni kosik 24 mm 2 silikon 180 °C
2 |Silikonova membrana 2 silikon 180 °C
3 |Hlavice 2 polypropylen (PP) 120 °C
4 |Ventil 2 silikon 180 °C
5 |Vrchni kryt 2 polypropylen (PP) 120 °C
6 |Sbérac¢ Mléka 2 polypropylen (PP) 120 °C
7 |USB kabel 1 XX XX
8 |Trubicky 2 Polyvinylchlorid (PVC) 120 °C
9 |Zakladna (motor) 1 XX XX
10 |Nastavec nosni odsavacky 1 silikon 180 °C
11 |Sbérac hlen( 1 polypropylen (PP) 120 °C
12 |Nosni trubicka 1 Polyvinylchlorid (PVC) 120 °C
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Stimulaéni rezim A l-| |-| D) Jednotné odsavani
Masazni rezim ——— ) Jem? Ceml JC—] Dvojité odsavani
Odsavaci rezim — |-' ﬁ,\a | Nosni odsavani
v
¢ O Tlacitko rezimu

Tlacitko zvyseni

(‘ﬂ Jednotné/dvojité odsavani

Tlacitko snizeni

( ’|"> Tlacitko zapnuti/vypnuti a pauzy

Specifikace

e Napdjeni: 100 - 240V - 50/60Hz s adaptérem DC 5V - 1A (neni soucasti baleni)
e VVykon: 5W, kapacita baterie: 2200 mAh

e Max. sani: 315 mmHg +/- 7,5 mmHg

o Celkova vaha: 0,63 kg

o Skladujte pfi teploté: 5° az 40° a vihkosti 10% - 90% RH

o Atmosféricky tlak: 850 Hpa - 1060 Hpa

CERoHS X & 0
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Sestaveni odsavacky
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Siiel  Umistéte silikonovou membranu (2) do hlavice (3) odsavacky a pfitlacte ji, aby okraje pevné
pfilnuly a zajistily dokonalé pfilnuti.

Step 2 . . . Caa .
Naistalujte ventil (4) do spodni ¢asti hlavice (3).

Step 3 Vlozte hlavici (3) do sbérace mléka (6). Hlavici pFitlacte, aby byla Fadné vsazena.
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Step 4 Na sbéra¢ mléka (6) nasadte prsni kosik (1). Drazku na kosiku srovnejte s drazkou na
zakladné odsavacky.

Ste
Nasadte vrchni kryt (5)

5
Step 6 o . . . o .
Spojte jeden konec trubicky (8) s vrchnim krytem (5) prvniho sbérace mléka.
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S{i=s7/  Spojte jeden konec druhé trubicky (8) s vrchnim krytem (5) druhého sbérace mléka.

na sbéra¢ mléka (6).

Step 8 Spojte zbylé dva konce trubicek (8) s dirkami na zdkladné& (motoru) (9).

Sii= )| PouZijte USB kabel (7) k nabiti motoru (9) pred a po kazdém poutZiti.

www.innogio.com




Sestaveni odsavacky

b L

nejsou nikde blokovany.
Step 10

Po ukonéeni procesu odsavani sundejte trubicky (8).
Step 11 Slejte mléko ze sbérace (6) do lahvicky.

Pro jednotné odsavani pripojte k levé dirce. Jedna se o prednastavenou pozici k jednotnému odsavani,
prava dirka k tomu nem0ze byt pouzita.
Symboly jsou znazornény u odpovidajicich direk.
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Jak odsavat

Ujistéte se, Ze je prsni kosik
pevné pritisknut k prsu.

Ujistéte se, Ze jsou trubicky
pevné nasazeny

Ujistéte se, Ze je ventil

Ujistéte se, Ze je silikonova L, .
nastaven ve spravné pozici.

membrana tésné nasazena
a hlavici.

Dulezita poznamka
Postupujte dle instrukci niZe, abyste se vyvarovali Gniku mléka.

\ J

Spravné pozice bradavky v prsnim kosiku je klicem k pohodinému odsavani.
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Odsavejte v téchto pozicich

Nejlepsi pozice k odsavani je vzpfimena pozice s lehkym naklonem vpred. Ve stoje ¢i v sedu
se lehce predklonte. Tato pozice je pro matku pohodInéjsi. Odsavani v lehu zplsobi Spatnou
pozici sbérace, ¢imz dojde ke zpétnému odtoku mléka. NiZe znazorfiujeme pozice k

odsavani.
,’ \I '/ ‘\I
! | ! ‘ |
X m Vzpfimena pozice v sedu | ! |
P . e 1
| g bez naklonu je také o @ :
| 0 pijatelna, pokud to ' E !
| v . . | H |
i - Vase s't}v'a(fe jinak ' ! Pozice v zaklonu nezajisti dobré i
| neumoznuje. ! | odsavani a umozni Ginik mléka, z tohoto!
‘\\ ) ‘\\dﬂvodu se nedoporucuje. o
2 N 725

f Nejlepsi pozice k
0 odsavani je vzpfimena
pozice v sedu s lehkym
naklonem vpred

Navod k pouziti

1.Sterilizujte ¢asti, které se dostanou do kontaktu s mlékem.

2. Umyijte si ruce, poté sestavte odsavacku, dle predchazejiciho navodu.

3. Posadte se do pohodIné pozice a lehce se predklorite.

4. Lehce promasirujte své prso ¢i na néj prilozte teply rucnik.

5. Pevné pritisknéte prsni kosik k prsu, ujistéte se, Ze je bradavka uprostred.

Qw2

Odsavani neni mozné provadét v leze.
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Navod k odsavani
o 1. ReZim masaze/stimulace/odsavani

e Stisknéte tlacitko @ po dobu 2 vtefin, rozsviti se LED displej a odsavacka se zapne v
jednotném reZimu D s odsavaci urovni z predeslého pouziti. Led displej ukazuje ,00‘ a
zacne s odpocitavanim ubéhlého c¢asu. Stisknéte tIa(':l’tkoC__,\ pro zménu na dvojité
odsavani H)C.

o Stisknéte tlacitko funkce ®¢) pro pfepnuti na stimulaéni rezim s odsavaci Urovni z
predeslého pouZiti rezimu stisknutim . Poutzijte tlacitka a = ke zménéné
urovné, stimulacni rezim mé‘? urovni. Stisknéte tlacitko @ k pozastaveni odsavacky.

o Stisknéte tlacitko funkce ¢ pro pfepnuti na masazni rezim s odsavaci trovni z
predeslého pouziti rezimu stisknutim @ . Poutzijte tlacitka a = ke zménéné urovné,
stimulacni reZim ma 9 ljrov'nl'. Stisknéte tlac¢itko k pozastaveni odsavacky.

e Stisknéte tlacitko funkce ¢ ¢ pro prepnuti na odséavaci rezim s odsavaci tGrovni z
predeslého pouZiti rezimu stisknutim \6/ Pouzijte tlacitka a== ke zménéné urovne,
stimulacni reZim ma 9 Grovni. Stisknéte tlacitko @ k pozastaveni odsavacky.

2. Odséavacka se automaticky vypne po 30 minutach pouzivani.

3. Stisknéte po dobu 2 vtefin tlaél'tko@pro vypnuti odsavacky.

Upozornéni A

1. Sterilizujte oddélené ¢asti pred a po kazdém pouziti.

2. Seznamte se s funkcemi odsavacky pred jejim pouzitim. PriloZenim odsavacky k dlani ¢i
pazi, mlZete vyzkouset funkce odsavacky.

3. Ujistéte se, Ze jsou vSechny ¢asti bez prasklin ¢i jiného kazu. Vénujte pozornost obzvlasté
pozici ventilu, ta totiz ovliviuje saci efekt odsavacky.

4. Kontaktujte svého Iékare Ci laktacniho specialistu, pokud je odsavani bolestivé, ¢i pfi ném
dojde k odsati Zadného nebo malého mnoZzstvi mléka.

5. Nejedna se o hracku, udrZujte mimo dosah déti.

6. NEODKLADEJTE produkt v blizkosti tepelnych zdrojti, jako jsou radiatory, slune¢né
parapety a jiné.

Rady

e Pokud mléko neni odsavano, uvolnéte se a upravte pozici prsniho kose na prstu, poté
pokracujte v odsavani.

Nepokracujte v odsavani, pokud ani po 5 minutach mléko netece. Zkus odsavat jindy.
Konzultujte laktacniho specialistu, pokud béhem odsavani pocitujete nepohodli ¢i bolest.
QOdsavani je efektivné;jsi, pokud ho provadite pravidelné (kazdé 2-3 hodiny).

Pokud je to mozné, pouzivejte AC adaptér namisto baterie, k dosazeni lepsich vysledkd.
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Navod k nosni odsavacce
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Siizoub  Sestavte sbérac hlen(i (11), nasazenim vrchni ¢asti na kelimek.
S| Nasadte nastavec (10) na prvni dirku shérace (11).
Step 3 ) . N ] oo
Nasadte nosni trubi¢ku (12) na druhou dirku sbérace (11).
4 N 4 I 4 )

Pripojte druhy konec nosni trubi¢ky (12) s levou dirkou na zékladné (motoru) (9).
Step 5 Vlozte druhy konec nosniho nastavce (10) do nosu vaseho ditéte.

| v
Si00e) Stisknéte tlacitko @ , poté tlacitko ® 0 ke zvoleni funkce &
Navod k nosni odsavacce.

Nose suction function:

1. Ujistéte se, Ze jsou ¢asti - nosni trubicka, nosni nastavec a sbérac hlen( sterilizovany
pred a po pouziti.

. Ujistéte se, Ze jsou spoje radné utésnény, aby bylo odsavani, co nejefektivné;jsi.

. Leva dirka motoru je urcena k odsavani nosu, prava nemuze byt pouzita.

. Stisknéte tlacitko funkce "O pro prepnuti na odsavaci rezim @) Pouzijte tlacitka +
a == ke zménéné Urovné, nosni rezim ma 9 urovni. Stisknéte tlacitko @ k pozasta-
veni odsavacky.

A WON
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Cisténi odsavacky

RozloZte odsavacku a vsechny ¢asti vycistéte teplou mydlovou vodou. Doporucujeme
sterilizovat ¢asti vlozenim do vafici vody po dobu 2-3 minut, nebo pouzitim parniho
sterilizatoru/ UV sterilizatoru/ mikrovinné trouby. Poté viechny ¢asti ususte a skladujte na
suchém a chladném misté.

M —
w7 = 0 E

Boiling water Steam sterilizer UV Sterilizer Microwave

g [ X X ]

A Plast mGze byt poskozen ¢i zdeformovan, pokud je dlouhodobé vystaven vysokym teplotam.

Napijeni
SloZte kabel a adaptér, poté vlozte do zasuvky.!!! PouZivejte pouze plvodni AC adaptér. Jiné
by mohly zpUsobit poskozeni jednotky.

LITHIUM-IONTOVA baterie

muZete odsavacku nabit, kdykoliv je potreba. Baterie musi byt pIné nabita pfed prvnim
pouzitim. Nenabijejte baterii zbytecné dlouho. Kdyz zablikd symbol baterie, znaci to nizkou
kapacitu, dobijte poté baterii.

Pozn.

Pokud motor pracuje bez zapojeni do sité, stav baterie je ukazan.

Pokud neni baterie dlouhodobé pouzivana, baterie se vybije.

Pokud se baterie vybije zapijte zafizeni do sité. Vyckejte cca 10 minut, nez se rozsviti displej. Pokud se
baterie nezac¢ne do ptlhodiny nabijet kontaktujte zakaznicky servis InnoGIO.

Tento produkt Ize nabit pomoci USB adaptére, pocitacem ¢i power bankou.

Zjednodusuje to pouzivani mimo domov.

Ukladani materského mléka
Cerstvé mléko Ize skladovat v datumem oznaéenych, ¢istych a uzavienych nadobach. Lze
pouzit lahvicky ¢i sacky na mléko.

Skladovani materského mléka
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Freezer Refrigerator Ice Pack Room Temperature
(~-18°C) (~ -4°C) (~-15°C) (22~26°C)
CERSTVE 8 mésice 1 den 8 hodin 3-4 hodiny
ROZMRAZENE V LEDNICI| ~ ©pétovné 1 den neskladujte | 3-4 hodiny
nezamrazujte
ROZMRAZENE VE opétovné 1den neskladujte | podavejte ditéti, co nejdrive
VALZNE VODE nezamrazujte

Neskladujte mléko v teplém pocasi.

K rozmrazovani nepouzivejte vodu s vyssi teplotou nez 60 °C.
Nevkladejte materské mléko do mikrovinné trouby.
Nepfrimichavejte Cerstvé mléko k zamrazenému

RESENI PROBLEMU
PROBLEM RESENI
Nefunguje motor| Sit Zkontrolujte, Ze AC adaptér radné pripojen do sité.
Zkontrolujte sit.
Kontaktujte distributora, pokud odsavacka nefunguije, i kdyzZ je pfipojena
k siti.
Baterie Pokud blika symbol baterie, nabijte ji.

Spatné sestaveni | Zkontrolujte, Ze nechybi 2adna soucastka.

Ujistéte se, Ze je silikonova membrana tésné naistalovana.
Slabé ¢i Zadné Pevné odsavacku pfitisknéte k prsu.

sani Zkontrolujte pozice vsech silikonovych casti.

Poskozené Casti | Zkontrolujte, Ze Zadna ¢ast neni poskozena, pravidelné kontrolujte silikonovy
ventil. Pro nadhradni dily kontaktujte InnoGIO.

Unikani vzduchu | Pevné prsni kosik pritisknéte k prsu.

u prsa Upravte pozici odsavacky.
Nepohodli ¢i Upravte Grover odsavani.
bolest Zménite pozic prsniho kosiku na prsu.

Pokud bolest pretrvava konzultujte s Iékarem ¢i laktacnim specialistou.

Toto zarizeni by nemélo byt vyhozeno do smésného odpadu, ale z recyklovano, v \ =
recyklacnim stfedisku pro doméci elektrické spotrebice.

INNoGIO
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